
 
 

thermo sense - Cloud 
(Temperaturmesssystem ONLINE) 

 

 

Montage der Basisstation 

  

 

 

 

 

 

 

Ausrichtung zueinander 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° 25° 

Auf Sichtkontakt zwischen Basis 

Station und Sonde achten! 

Quick Start 

Steiler Winkel Idealer Winkel Zu weiter Winkel 



 

Reichweite 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonde deaktivieren   Reichweite 

 

 

  

 

  

 

 

 

Positionierung im Material 

 

 

 

 

60

min 

Messmodus 

ein 

Ruhemodus 

ein 

Messmodus 

ein 

300 m im freien Feld 

(ohne Hindernisse) 

Auf die „gelbe“  

Markierung achten 

ca. 5 cm 

ein 


